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Описаны результаты исследований, направленных на разработку составов и технологии из­
готовления комплекта стандартных образцов растворов уксусного альдегида, метилового и эти­
лового эфиров уксусной кислоты, пропанола-1, бутанола-1, метанола, изоамилового, изопропило­
вого и изобутилового спиртов в водно-спиртовой смеси (40% по объему этилового спирта). 
Образцы прошли государственную метрологическую экспертизу и внесены в Реестр утверж­
денных типов государственных стандартных образцов как стандартные образцы состава ра­
створа этанола в воде «ЭТАХРОМ» (комплект В1-ВЗ) №7796-2000.
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По официальным данным, за 1998 год от упот­
ребления некачественных или фальсифициро­
ванных спиртных напитков в России погибло бо­
лее 27 тысяч человек. По данным Центра по ле­
чению острых отравлений НИИ скорой помощи 
им. Склифосовского. около 45 % случаев острых 
отравлений связано с приемом этилового спир­
та и его суррогатов [ і | . Поэтому одной из важней­
ших составляющих обеспечения безопасности и 
качества алкогольной продукции являются ее 
сертификационные испытания.
В настоящее время для целей сертификации 
водочной продукции используются ГОСТ5363-93 
“Водка. Правила приемки и методы анализа“ и 
ГОСТ 30536-97 “Водка и спирт этиловый. Гкзо-
Иванова Елена Константиновна- канди­
дат химических наук, доцент, начальник 
производственного отдела Эколого-анали­
тической ассоциации «Экоаналитикам.
Область научных интересов: методы 
анализа объектов окружающей среды и 
пищевых продуктов, стандартные образцы, 
тест-системы для анализа объектов окру­
жающей среды и пищевых продуктов.
Автор более 100 печатных работ.
Рыбакова Елена Викторовна- аспирант 
кафедры аналитической химии химического 
факультета МГУ.
Область научных интересов: хроматогра­
фические методы анализа, методы анализа 
пищевых продуктов.
Автор 3 печатных работ.
хроматографический метод определения токсич­
ных микропримесей“. Согласно ГОСТ 30536-97 
водки по физико-химическим показателям дол­
жны соответствовать нормативам по содержанию 
уксусного альдегида, метилового эфира уксусной 
кислоты, этилового эфира уксусной кислоты, про­
панола- 1. бутанола-1, изобутилового спирта, изо­
амилового спирта и метанола. Введенный в дей­
ствие 22 октября 1999 года новый ГОСТ 51355-99 
“Водки и водки особые. Общие технические усло­
вия “ нормирует также содержание изопропило­
вого спирта, значительно снижающего качество 
спирта, а следовательно, и водки [2].
Важнейшей характеристикой контроля каче­
ства алкогольной продукции является достовер­
ность результатов сертификационных испыта­
ний. Для целей контроля, к числу которых отно­
сятся сертификационные испытания, допуска­
ется применение только средств измерений, 
типы которых утверждены Госстандартом Рос­
сии. Это требование распространяется и на стан­
дартные образцы (СО) состава.
Стандартные образцы могут быть аттестова­
ны по процедуре приготовления или при помощи 
межлабораторных сравнительных испытаний. 
Второй метод используется, как правило, для ат­
тестации твердых образцов на естественной ос­
нове, при производстве которых процедура при­
готовления вносит большие погрешности, связан­
ные с недостаточным обеспечением однородно­
сти аттестуемого материала. Однако использова­
ние для аттестации данных межлабораторных 
испытаний, полученных с помощью тех же мето­
дов, погрешности которых предполагается конт­
ролировать, не позволяет выполнить одно из важ­
нейших метрологических требований, а именно: 
погрешность аттестованных значений стандар­
тного образца не должна превышать одной тре­
ти погрешности значений нормированных ха­
рактеристик. контролируемых с помощью мето­
дики анализа. В тех случаях, когда можно исполь­
зовать процедуру приготовления для создания 
стандартных образцов состава пищевых продук­
тов. такая возможность должна быть использо­
вана. Это относится и к стандартным образцам 
состава водки, представляющей собой однород­
ный водно-спиртовый раствор.
Мы не видим необходимости введения в чис­
ло аттестованных характеристик стандартных 
образцов состава водки токсичных элементов, 
регламентируемых [3], поскольку спиртовые ра­
створы являются достаточно удобной основой для 
использования однокомпонентных стандартных 
образцов состава растворов токсичных элемен­
тов. широко применяемых для целей сертифика­
ции пищевых продуктов и продовольственного 
сырья и имеющих погрешности аттестованных 
значений, не превышающие 1 %.
Есть и еще один важный аспект разработки 
стандартных образцов для контроля состава вод­
ки. Он связан с низкими значениями аттестуе­
мых характеристик и высокой летучестью СО, 
делающими невозможными какие бы то ни было 
процедуры с готовыми стандартными образца­
ми. не искажающие значений аттестованных 
характеристик, включая процедуру разбавления. 
Из этого следует, что для обеспечения одного из 
назначений СО - градуировки приборов - СО со­
става водки должны выпускаться комплектами
минимум из трех ампул, содержащих растворы 
нормируемых веществ в различных концентра­
циях.
Сибирским научно-исследовательским и про­
ектно-технологическим институтом переработки 
сельскохозяйственной продукции выпускаются 
государственные стандартные образцы ГСО 
7482-98 состава водки из спирта “Экстра” и ГСО 
7481 -98 состава водки из спирта “Люкс”. Установ­
ленное содержание основных примесей в выпус­
каемых ГСО. наверное, свидетельствует, как ут­
верждают авторы(4), о высоком качестве выпус­
каемых на ОАО “ВИНАП” водок, на основе кото­
рых разработаны ГСО. Однако данные СО не 
выполняют своего назначения для контроля точ­
ности выполнения измерений и градуировки 
приборов, поскольку аттестованы с помощью 
межлабораторных испытаний и являются еди­
ничными образцами.
Работа по созданию комплекта государствен­
ных стандартных образцов состава водки была 
выполнена Эколого-аналитической ассоциацией 
“Экоаналитика” (г. Москва) и ОАО “Исток” (г. Бес­
лан).
По нашему мнению, СО могут быть приготов­
лены добавлением навесок контролируемых ве­
ществ в 40 % раствор этилового спирта в воде. Та­
кой состав полностью моделирует состав водок, 
подвергающихся контрольным испытаниям на 
содержание соответствующих примесей. Такая 
процедура позволяет использовать для приготов­
ления материала СО наиболее точный метод - 
гравиметрический. При этом большое значение 
имеют чистота исходного спирта и добавляемых 
веществ. Чистоту исходных веществ контролиро­
вали по температуре кипения и хроматографи­
чески. Предварительно уксусный альдегид, ме­
тиловый эфир уксусной кислоты, пропанол-1. 
бутанол-1. изопропиловый, изобутиловый и изо- 
амиловый спирты были перегнаны над оксидом 
кальция.
Наши исследования показали, что уксусный 
альдегид (по ГОСТ 9585-77 ). метиловый эфир 
уксусной кислоты ХЧ (по ТУ 6-09-300-87). мета­
нол (метанол-яд для хроматографии по ТУ 6-09- 
1709-77 ), пропанол-1 для хроматографии (по 
ТУ 6-09-783-76). бутанол-1 (для хроматографии 
по ТУ 6-09-4708-77), изопропиловый (по ТУ 6-09- 
402-87). изобутиловый (по ГОСТ6016-77) и изо- 
амиловый (по ГОСТ 5830-79) спирты, предпола­
гаемые для использования в качестве исходных 
веществ для приготовления материала СО, явля­
ются недостаточно чистыми для применения в 
качестве аттестуемых компонентов. Для очистки
этих веществ нами был использован метод пре­
паративной газовой хроматографии. Очистка 
реагентов производилась на приборе ПАХВ-08, 
снабженном набивными колонками длиной 4 м 
и диаметром 8 мм, заполненными Хроматоном N 
с 15 % Carbowax 6000. Условия хроматографиро­
вания: скорость газа-носителя (бескислородный 
азот или аргон) - 80-150 см3/мин. температура 
колонки 50-60° С. температура испарителя 250°С. 
Регистрацию компонентов осуществляли с помо­
щью катарометра. Охлаждение ловушек прово­
дили жидким воздухом.
В табл. 1 приведены данные о массовых долях 
аттестуемых компонентов в очищенных исход­
ных веществах.
Таблица 1
Массовые доли основного компонента в очищенных 
веществах, использованных для приготовления 
материала стандартных образцов
Чистота использовавшегося в качестве раство­
рителя этилового спирта была подтверждена хро­
матографически. Проверка проводилась на газо­
вом хрома гографе фирмы FISONS GC-8130 с 
пламенно-ионизационным детектором при сле­
дующих условиях:
- колонка HP-INNOWAX60 мх0.53 мм х 0.23 мкм:
- скорость потока 1 мл/мин:
- температура детектора 260 °С:
- температура испарителя 180°С:
- объем пробы 1 мкл:
-чувствительность детектора к уксусному аль­
дегиду 0.1 м г/дм 3. метиловому эфиру уксусной 
кислоты 0.1 мг/дм3. этиловому эфиру уксусной 
кислоты 0.1 мг/дм3. пропанолу-10.1 мг/дм3. бута- 
нолу-1 0.1 м г /д м 3. изопропиловому спирту
0.1 мг/дм3. изобутиловому спирту 0.1 мг/дм3. изо­
амил овому спирту 0. 1 мг/дм3. метанолу 0,0001 %.
Наши исследования показали, что этиловый 
спирт, использованный в качестве растворителя, 
содержит нормируемые примеси в количествах 
ниже пределов обнаружения метода анализа. 
Ненормированные примеси в исходном этиловом 
спирте обнаружены не были.
На рисунке приведена хроматограмма мате­
риала одного из стандартных образцов, входящих 
в комплект.
ГЬловной СО готовили методом смешивания. 
Растворы отдельных СО. входящих в комплект, 
готовили способом последовательных разведе­
ний.
Материал представляет собой раствор уксус­
ного альдегида, метилового и этилового эфиров 
уксусной кислоты, пропанола-1. бутанола. мета­
нола. изоамилового. изопропилового и изобути- 
лового спиртов в водно-спиртовой смеси (40 % по 
объему этилового спирта). В качестве аттестуе­
мых компонентов раствора были использованы:
- ГСО 3313-85 состава этилового эфира уксус­
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Хроматограмма стандартного образца водки
ной кислоты. Аттестованное значение основно­
го вещества в ГСО составляет 99,85 %. Границы 
интервала абсолютной погрешности аттестован­
ного значения с вероятностью 0,95 составляют 
±0.03% :
- пропанол-1, бутанол-1. метанол, изопропи­
ловый. изобутиловый и изоамиловый спирты, 
аттестованные на массовую долю основного ве­
щества:
- метиловый эфир уксусной кислоты и уксус­
ный альдегид (аттестационный анализ выпол­
нен для водно-спиртовых растворов (40 % по объё­
му этилового спирта)).
Методики выполнения измерений массовой 
доли пропанола-1, бутанола-1. метанола, изо­
пропилового, изобутилового и изоамилового спир­
тов, массовой концентрации уксусного альдеги­
да и метилового эфира уксусной кислоты в вод­
но-спиртовой смеси (40 % по объёму этилового 
спирта) прошли аттестацию в Уральском НИИ 
метрологии ГЬсстандарта России.
Методика выполнения измерений массовой 
доли пропанола-1, бутанола-1. метанола, изоп­
ропилового, изобутилового и изоамилового спир­
тов основана на методе косвенного кислотно-ос­
новного титрования. Передача размера едини­
цы осуществляется на основе применения ГСО 
калия фталевокислого (ГСО 2219-81) -  стандарт­
ного образца состава исходного химического ве­
щества 1 -го разряда. СО состава калия фталево­
кислого аттестован на массовую долю основного 
вещества. Погрешность аттестованного значения 
ГСО с вероятностью 0.95 не превышает 0.03 %. 
Диапазон измерения массовой доли пропанола-
1. бутанола-1. метанола, изопропилового, изобу­
тилового и изоамилового спиртов по МВИ состав­
ляет от 99 до 100 %. Границы интервала возмож­
ной относительной погрешности результата ан а­
лиза с вероятностью 0.95 равны ± 1.5 % при вы­
полнении двух параллельных определений.
Аттестованные значения уксусного альдеги­
да и метилового эфира уксусной кислоты в СО 
получали путём двух последовательных разведе­
ний головных растворов.
Методики выполнения измерений массовой 
концентрации уксусного альдегида и метилово­
го эфира уксусной кислоты в водно-спиртовой 
смеси (40 % по объёму этилового спирта) основа­
ны на методе обратного окислительно-восстано­
вительного титрования (для уксусного альдеги­
да) и на методе обратного кислотно-основного 
титрования (для метилового эфира уксусной кис­
лоты). Передача размера единицы осуществля­
ется на основе применения стандартных образ­
цов состава исходных химических веществ 1 -го 
разряда: ГСО калия двухромовокислого (ГСО 
2215-81) -  (для уксусного альдегида) и ГСО калия 
фталевокислого (ГСО 2219-81) - (для метилового 
эфира уксусной кислоты). Погрешности аттесто­
ванных значений ГСО с вероятностью 0.95 не 
превышают 0.03 %. Диапазон измерения массо­
вой концентрации уксусного альдегида составля­
ет от 0.8 до 1.8 мг/см3. массовой концентрации 
метилового эфира уксусной кислоты - от 0.5 до 
1.5 мг/см3. Границы интервала возможной отно­
сительной погрешности результата анализа с 
вероятностью 0.95 равны для уксусного альдеги­
да ± 1 .2% . для метилового эфира уксусной кис­
лоты - ± 1.3% при выполнении двух параллель­
ных определений.
Большое значение для сохранения стабильно­
го состава растворов этилового спирта в воде, со­
держащих перечисленные выше микропримеси, 
имеет упаковка образцов. Невозможно хранение 
этих растворов при комнатной температуре в не- 
запаянных сосудах. Наши эксперименты пока­
зали. что состав растворов изменяется при по­
вторном вскрытии сосуда за счет летучести ук­
сусного альдегида и метилового эфира уксусной 
кислоты.
Нами были исследованы возможности раз­
личных способов запайки ампул, содержащих 
материал СО. В табл. 2 приведены результаты 
специального исследования состава материала 
СО после вскрытия ампул, запаянных различны­
ми способами.
Экспериментальные данные показывают, что 
удовлетворительные результаты могут быть полу­
чены при использовании предварительно охлаж­
денных в холодильнике стеклянных шприцев для 
разлива материала стандартного образца в ам­
пулы. продувании 5-10 секунд очищенным посу­
шенным с помощью специальных ловушек арго­
ном. охлаждении ампул жидким азотом и быст­
рой запайке.
Стабильность аттестованных значений СО 
была проверена путем анализа материала опыт­
ной партии в течение двенадцати месяцев. В те­
чение эксперимента материал опытной партии 
хранили в помещении при комнатной темпера­
туре в запаянных ампулах по 2 см3 в каждой. Один 
раз в месяц одну из ампул вскрывали и измеряли 
в растворе массовые концентрации уксусного аль­
дегида. этилового эфира уксусной кислоты, мети­
лового эфира уксусной кислоты, пропанола-1, бу­
танола- 1, изобутилового и изоамилового спиртов, 
объемную долю метанола (%).
Таблица 2
Результаты анализа материала стандартных образцов спиртовых растворов из ампул, запаянных в различных


































5 4,4 ±0,23 4,9 ±0,26 4,9 ±0,26
Пропанол-1 Массовая
концентрация, мг/дм3
2 1,6 ±0,08 2,0 ± 0,11 2,1 ± 0,11
Бутанол-1 Массовая
концентрация, мг/дм3















2 1,5 ±0,08 1,8 ±0,09 1,9 ± 0,10
Метанол Объемная доля, % об. 0.0015 0,0013 ±0,0007 0,0015 ±0,00008 0,0015 ±0,00008
Выводы
В результате проведенных исследований раз­
работаны составы и технология изготовления 
комплекта стандартных образцов растворов ук­
сусного альдегида, метилового и этилового эфи­
ров уксусной кислоты, пропанола-1. бутанола-1. 
метанола, изоамилового. изопропилового и изобу- 
тилового спиртов в водно-спиртовой смеси (40 % 
по объему этилового спирта). Образцы прошли 
государственную метрологическую экспертизу и 
внесены в Реестр утвержденных типов государ­
ственных стандартных образцов как стандарт­
ные образцы состава раствора этанола в воде 
«ЭТАХРОМ» (комплект В 1 -ВЗ) №7796-2000.
Комплект СО предназначен для метрологичес­
кого обеспечения средств измерений и методик 
выполнения измерений содержания токсичных 
микропримесей при анализе водок, отгонов, по­
лученных из окрашенных ликероводочных изде­
лий. и изделий с ароматическими добавками га­
зохроматографическим методом. СО расфасова­
ны в стеклянны е ампулы типа ШП-5 по ОСТ 
64-2-485-85. изготовленные из стекла марки 
НС-1 по ГОСТ 19808-86.
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